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. Dotyczy: odpowiedzi do zapytania ofertowego na naprawe URF-V Video Ureteroscope N4501260 sn
2762016

Pytanie 1 do zapytania ofertowego : Prosimy o zmiang terminu wykonania naprawy gwarancyjnej, o ktorej
mowa w § 5 wzoru umowy z 5 dni roboczych na 14 dni roboczych z uwagi na to, ze reklamacje rozpatrywane
sq przez dziat kontroli jakosci w europejskim centrum serwisowym oraz prosimy o dodanie zapisu:
»Uszkodzenia mechaniczne i wynikajgce z uzytkowania w sposéb niezgodny z instrukcja obstugi nie sa objete
gwarancjy.”

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane terminu wykonania naprawy gwarancyjne;j.

Pytanie 2 do zapytania ofertowego : W zwigzku z tym, ze wnetrze aparatu jest zawilgocone, co ma
negatywny wplyw na stan techniczny, dziatanie i zywotnos$¢ endoskopu ustalenie z wyprzedzeniem zakresu
wszystkich uszkodzen zwigzanych z zawilgoceniem nie jest mozliwe. Czy jezeli po przeprowadzeniu przez
Wykonawce inspekcji endoskopu stwierdzony zostanie inny zakres naprawy niz opisany w przedmiocie
zaméwienia Zamawiajgcy dopuszcza odstapienie od zawartej umowy i ewentualne zawarcie nowej umowy
oraz nie obcigzy Wykonawcy karg umowng z powodu odstapienia od wykonania umowy przez Wykonawce?

Odpowiedz: Tak dopuszcza.

Pytanie 3 do zapytania ofertowego : Czy Zamawiajacy wymaga, aby w ofercie podaé nazwy producentéw
czesci uzywanych do naprawy ? Zgoda Zamawiajacego pozwoli zachowa¢ standardy jakosci pracy serwisu
oraz konkurencyjno$¢ zgodnie z wymogiem objecia naprawy gwarancjg wynikajagca z dokumentacji
producenta czesci.

Odpowiedz: Tak Zamawiajgcy wymaga

Pytanie 4 do zapytania ofertowego do §8 punkt 1 i 2: Prosimy o zmniejszenie kar umownych, o ktérych
mowa w punkcie 1z 55 na 2% i punkcie 2 z 10% na 5%, poniewaz kara ta jest bardzo wygérowana dla obu
stron.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane kar.
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