+ SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1
IM. DR. ANTONIEGO JURASZA
WBYDGOSZCZY 1937

Dotyczy: postepowania nr ZAM/15119 na naprawe Videoduodenoskopu typ TJF-145, SN: 2801480
i Videoduodenoskopu typ TJF-160VR SN: 2403288

Pytanie 1

Czy w przypadku udostepnienia przez Wykonawce sprzetu zastepczego na czas naprawy przekraczajgcy czas
wskazany w ogtoszeniu Zamawiajgcy odstapi od naliczenia kar za niedotrzymanie terminu?

Odpowiedz 1: Tak Zamawiajgcy odstgpi od naliczania kar.

Pytanie 2

Czy jezeli po przeprowadzeniu przez Wykonawce inspekcji aparatéw stwierdzony zostanie inny zakres
naprawy niz opisany w przedmiocie zamowienia Zamawiajgcy dopuszcza odstgpienie od zawartej umowy i
ewentualne zawarcie nowej umowy oraz nie obcigzy Wykonawcy karg umowng z powodu odstgpienia od
wykonania umowy przez Wykonawce?

Odpowiedz 2: Tak dopuszcza.
Pytanie nr 3
Prosimy o zmiane terminu wykonania z 7 na 21 dni

Odpowiedz 3: Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane terminu wykonania z 7 na 21 dni.
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