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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na  

„Dzierżawę analizatora immunochemicznego wraz z zakupem materiałów 
zużywalnych.” 

 
Pytanie 1 – dotyczy Załącznika nr 2, Tabela “Wymagane parametry i warunki” w punkcie 1 
Czy Zamawiający dopuści przez zaoferowanie przez Wykonawcę analizatora wyprodukowanego nie 
wcześniej niż w 2011 roku , który przeszedł w 2018 roku kompleksowy remont, wykonany w siedzibie 
producenta, polegający na wymianie wszystkich ulegających zużyciu eksploatacyjnemu elementów? 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 2 – dotyczy Załącznika nr 2, Tabela “Wymagane parametry i warunki” w punkcie 5 
Czy Zamawiający dopuści analizator który posiada 120 pozycji na próbki w formie 12 miejsc na 
statywy mieszczące 10 próbówek? 
Zamawiający dopuści taki analizator.  
 
Pytanie 3 – dotyczy Załącznika nr 2, Tabela “Wymagane parametry i warunki” w punkcie 7 
Czy Zamawiający dopuści odczynniki przechowywane w trybie gotowości i w czasie pracy w 
temperaturze 12-15 stopni Celsjusza? 
Zamawiający  dopuści  odczynniki przechowywane w trybie gotowości i w czasie pracy w 
temperaturze 12-15 stopni Celsjusza pod następującym warunkiem: Oferujący przedstawi czas 
trwałości odczynników przechowywanych w trybie gotowości na pokładzie i w czasie pracy w  
temperaturze 12-15 stopni Celsjusza. Oferujący przedstawi przedstawi czas trwałości odczynników 
przechowywanych naprzemiennie analizator/lodówka( temp. 4-8 stopni Celsjusza). Opisane warunki 
muszą być potwierdzone zapisami w ulotkach odczynnikowych.  
 
Pytanie 4 – dotyczy Załącznika nr 2, Tabela “Wymagane parametry i warunki” w punkcie 11 
Czy Zamawiający dopuści analizator który posiada 3 niezależne układy myjące? 
Zamawiający dopuszcza 3 niezależne układy myjące pod warunkiem, że czas konserwacji lub mycia 
analizatora nie przekracza jednorazowo 120 minut. Czasy konserwacji lub mycia analizatora muszą 
być potwierdzone  zapisami w instrukcji obslugi analizatora.   
 
Pytanie 5 – dotyczy Załącznika nr 2, Tabela “Wymagane parametry i warunki” w punkcie 13 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do oznaczania ACTH oraz Witaminy 25-0H  D Total, 
których stabilność kalibracji wynosi 7 dni? 
Zamawiający dopuszcza dopuszcza 7-dniową stabilność kalibracji dla ACTH oraz Witaminy 25-0H  D 
Total.  
Pytanie 6 – dotyczy Załącznika nr 2, Tabela “Wymagane parametry i warunki” w punkcie 13 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do oznaczania ACTH, których stabilność po otwarciu 
wynosi 14 dni? 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 7 – dotyczy Załącznika nr 2, Tabela “Wymagane parametry i warunki” w punkcie 14 
Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym kontrola kalibracji odbywa się na 2 poziomach? 
Zamawijący dopuszcza. 
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